Gebrauchsanleitung

1. Schrauben Sie den Drehverschluf® oben von der
DentiAll™ ab.

2. Stecken Sie die mitgelieferte Zahnbirste oder eine
andere handelsibliche Handzahnbirste mit dem Griff
nach unten in die Offnung, so daR die Borsten in die

entgegengesetzte Richtung zum Ein-/Ausschaltknopf
zeigen. Ggf. vorsichtig drehend einfiihren.

3. Schieben Sie den Drehverschlul? Giber die Handzahn-
burste und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn fest.

4. Tragen Sie wie gewohnt Zahncreme auf die Birste
auf.

5. Druicken Sie den Einschaltknopf ,on" erst dann, wenn
Sie die Zahnburste im Mund haben.

6. Reinigen Sie die Zahnbirste nach dem Putzen unter
flieBendem Wasser wahrend sie noch eingeschaltet ist
und trocknen Sie diese anschlieBend mit einem saube-
ren Handtuch.

7. Driicken Sie dann den Ausschaltknopf ,off*
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Batteriewechsel

1. Driicken Sie den plattchenférmigen Hebel unten an der
Zahnburste und schieben Sie wahrenddessen die
Batterieabdeckung nach unten weg.

2. Entfernen Sie die Batterie und setzen Sie eine neue ein,
so dald der Pluspol nach unten zeigt.

3. Setzen Sie die Batterieabdeckung auf die Zahnbirste
auf und schieben Sie diese nach oben bis sie einrastet.

4. Bitte entsorgen Sie die entladenen Batterien nicht im
Hausmiill, sondern nur an den dafir vorgesehenen
Stellen.
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Sicherheitshinweise

Bitte benutzen Sie keine Zahnbirste, deren
Handstuick dicker als 1,2 cm ist.

Schitzen Sie die Batterie vor grol3er Hitze

Versichern Sie sich vor jedem Putzen, dal3 die
Batterieabdeckung vollstdndig geschlossen ist,
da die DentiAll™ nur dann gegen das Eindringen
von Wasser geschtzt ist.

Kinder unter 12 Jahren sollten die DentiAll™ nur
unter der Anleitung eines Erwachsenen benut-
zen.

Wenn Sie in den vergangenen zwei Monaten
eine Zahn-oder Kieferoperation hatten, sollten
Sie vor der Nutzung der DentiAll™ Ihren
Zahnarzt fragen.

Geringfugiges Zahnfleischbluten wéhrend der
ersten Tage sind in seltenen Fallen mdglich.
Sollte dies jedoch verstarkt auftreten oder langer
als 5 Tage anhalten, konsultieren Sie bitte Ihren
Zahnarzt.
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